Gebrauchsanleitung O

FUSSORTHESEN — UNTERSCHENKELORTHESEN —
BEINORTHESEN — HUFTORTHESEN

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben von der Juttner Orthopadie KG eine fiir Sie individuell hergestellte Orthese
erhalten. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Sie enthalt wich-
tige Informationen und Sicherheitshinweise.

Ihr Team der Jittner Orthopadie KG

Einsatz und Einschrankungen des Gebrauchs

Ihre Orthese ist konstruiert, um Ful’, Unterschenkel, Bein bzw. Hiifte in einer therapeu-
tisch notwendigen Stellung zu halten, damit Fehlstellungen (Kontrakturen) vermieden
werden. Welches Therapieergebnis Sie mit Ihrer Orthese erreichen, hangt vom indivi-
duellen Krankheitsbild ab. Ob begleitende therapeutische MaRnahmen (z. B. Physio-
therapie) lhre Leistungsfahigkeit unterstitzen kénnen und wie lang die tagliche Trage-
zeit sein sollte, besprechen Sie bitte mit Ihrem behandelnden Arzt. Fiir alle an Ihrer Or-
these auftretenden Probleme, wenden Sie sich bitte an die Juttner Orthopadie KG.

Um die Funktion und Sicherheit Ihrer Orthese zu erhalten, ist diese sorgfaltig zu behan-
deln! Jede Art von Uberlastung oder unsachgemaRer Handhabung kann zu Funktions-
einschrankungen oder Materialbriichen fiihren. Ihre Orthese ist ausschlieRlich fiir das
mit lhnen festgelegte Einsatzgebiet konzipiert.

Der Kontakt mit Sduren, Laugen oder Lésungsmitteln ist zu vermeiden. Eine Uberhit-
zung des Materials Uber 5o °C fiihrt zum Verlust der Passform und der Funktion. Des-
halb ist die Orthese nicht geeignet fiir das Tragen in der Sauna. Die Orthese darf nicht
auf der Heizung getrocknet und darf ibermaRiger Sonneneinstrahlung nicht ausge-
setzt werden.

Medizinisch-therapeutische Aspekte

Abhangig von der zugrundeliegenden Indikation, kénnen im Einzelfall einige Komplika-
tionen mit Ihrer Orthesenversorgung auftreten. Bei Riickfragen wenden Sie sich an |h-
ren verordnenden Arzt. Suchen Sie bei allergischen Reaktionen zur Klarung bitte Ihren
Arzt auf.

Einzelbestandteile und Zubehor

Eine Orthese besteht in der Regel aus schaligen Aufnahmen fiir die jeweils zu unter-
stiitzende Extremitat. Zu deren Fixierung sind Gurte notwendig, die in der vorgesehe-
nen Reihenfolge anzulegen sind. Die einzelnen Anteile sind entweder starr oder gelen-
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kig miteinander verbunden. Die Gelenkkonstruktionen kénnen frei beweglich, teilge-
sperrt, gesperrt oder entriegelbar sein. Diese Funktionen kdnnen durch Federelemente
oder elastische Zuge unterstutzt werden.

Einzelbestandteile und Zubehor fiir redressierende Orthesen

Die Konstruktionen von redressierenden Orthesen kénnen unterschiedlich sein. Die
Korrektur erfolgt immer in einem Dreipunkt-System. Auf das zu redressierende Gelenk
setzt ein Druckpunkt an, durch den dieses nach und nach in die Streckung gebracht
wird. Eine durchgehende oder geteilte Auflageflache bietet den Gegenhalt.

Je nach medizinischer Notwendigkeit haben Sie eine der nachfolgenden Orthesen er-
halten:

Dynamische Orthese:

Die Wirkung dieser Orthese basiert auf einer Federung, die je nach Aufbiegung starken
oder weniger starken Druck auf das gebeugte Gelenk ausiibt. Sie ist an den Auflagefla-
chen mit einer Polsterung versehen.

Statische Orthese:

Die Orthese besteht aus einer Auflageflache fiir das zu redressierende Segment der
Extremitat und einem verstellbaren Druckelement. Dieses ist an einer Transportschne-
cke befestigt, die Uiber einen Rahmen mit der Auflage verbunden ist. So kann der Druck
individuell eingestellt und verandert werden.

Mogliches Zubehor

Als Zubehor kann ein Unterziehstrumpf aus individuell ausgesuchtem Material einge-
setzt werden. Verwenden Sie ausschlieBlich das empfohlene Zubehor.

Orthesenmaterialien

Kunststofftechnik:

Die Orthese besteht aus einem Kunststoffmaterial. Sie umschlieBt das Kérpersegment.
Geschlossen wird die Orthese mit Klettverschliissen, die durch eine Umlenkerose gezo-
gen, umgelegt und so verschlossen oder auf einem Klett aufgelegt werden. Aufgrund
der Materialeigenschaften ist der Kontakt mit Wasser maoglich.

Ledertechnik:

Die Orthese umschlie8t das Korpersegment und ist korperseitig mit einem Polsterleder
ausgekleidet. Zur Verstarkung kann eine Schiene aus Metall oder Kunststoff eingear-
beitet sein. Geschlossen wird die Orthese mit Klettverschllissen oder einer Schniirung.
Beim Anziehen ist auf die korrekte Positionierung zu achten und es sind Hautfalten zu
vermeiden. Der Kontakt mit Wasser ist zu vermeiden, da Wasser in das Leder einzieht
und es zu Verformungen der Orthese kommen kann.
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Silikontechnik:

Die von uns verwendeten Silikone sind biokompatibel, feuchtigkeitsresistent, wasser-,
UV- sowie alterungsbestandig und von - 50 °C bis + 240 °C einsetzbar. Bitte vermeiden
Sie bei diesen Orthesen den Kontakt mit Losungsmitteln (z. B. Verdlinner, Aceton, Isop-
ropylalkohol), Kraftstoffen (Benzin, Diesel), mineralischen Olen und mechanischen Ein-
wirkungen (Spitzen, Kanten, Klingen).

Reinigen Sie die Silikonflachen mit klarem Wasser und speziellem Silikonreiniger. Pfle-
gen Sie lhre Haut taglich mit pH-neutraler Seife. Verwenden Sie diese Produkte nur auf
unverletzter Hautoberflache. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder ihren
Techniker.

Handhabung, Funktionsweise und Risiken

Insbesondere bei einer Neuversorgung muss der Umgang mit der Orthese erlernt wer-
den. Das An- und Ausziehen sowie die allgemeinen Handhabungen bedurfen des Trai-
nings. Ihr Orthopadietechniker hat mit Thnen die geeignete Technik des An- und Able-
gens entwickelt.

Ziehen Sie eventuell vorhandene Verschlisse nicht zu straff, da es sonst zu Stauungen
kommen kann. Bei Klettverschliissen ist darauf zu achten, dass diese exakt libereinan-
der positioniert werden, um ein Verkleben des Klettbandes mit der Kleidung zu vermei-
den.

Die Orthese soll grundsatzlich beschwerdefrei sitzen. UberméaRiger Druck bzw. Druck-
stellen, Reizungen, Wundreibungen der Haut oder gar Odeme fiihren zu Komplikatio-
nen und sind nicht zu akzeptieren. Sitz, Form und Funktion wurden durch lhren Techni-
ker kontrolliert. Beachten Sie, dass die Orthesenelemente bei unachtsamer Handha-
bung zu Verletzungen oder zu Beschadigungen lhrer Kleidung fiihren kdnnen. Fiihren
Sie bei Fehl- oder Nichtfunktion keine Demontage der Orthese durch. Wenden Sie sich
in einem solchen Fall umgehend an die Juttner Orthopadie KG.

Reinigung und Desinfektion

Die Reinigung der Orthese geschieht durch Ausreiben mit Wasser. Bei Geruchsbildung
kann ein milder Essigreiniger hinzugefugt werden. Wenn die Orthese mit Kérpersekre-
ten, z. B. Blut, in Verbindung gekommen ist, so ist eines der folgenden Desinfektions-
mittel zu verwenden:

e RFM® SEPT 200 zur Wischdesinfektion

e Kodan-Spray (Vorsicht: Kodan enthilt Isopropanol und »brennt« daher in offenen
Wunden!)

* 3%ige Wasserstoffperoxidlosung (in der Apotheke erhaltlich)

Achten Sie darauf, dass keine Riickstande des Desinfektionsmittels an der Orthese ver-
bleiben diirfen. Vor dem erneuten Anlegen der Orthese sind alle Oberflachen ohne
Warmequellen zu trocknen.
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Korperpflege und Hygiene

Es ist wichtig, das Hautareal, das von der Orthese tuberdeckt wird, taglich zu inspizieren
und zu pflegen. Durch Waschen mit hautfreundlicher Seife kénnen Sie Pilzbefall, Ent-
zundungen und Infektionen vorbeugen. Trocknen Sie die Haut sorgfaltig ab, bevor Sie
die Orthese anlegen. Besprechen Sie alle MaRnahmen zur Funktionserhaltung und

- verbesserung sowie zur Pflege und Hygiene mit lhrem Arzt.

Der direkte Kontakt von Ledermaterialien mit verletzter Haut ist unbedingt zu vermeiden.

Inspektion und Wartung

Im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit, sollten Sie die Wartungsintervalle einhalten, um
Schaden an lhrer Orthese zu vermeiden. Achten Sie bitte auch auf alle Veranderungen,
die sich am Material Ihrer Orthese zeigen und setzen Sie sich zur Reparatur mit der
Juttner Orthopadie KG in Verbindung.

Wenn die vorgesehenen Wartungsintervalle von Ihnen nicht eingehalten werden, ist
die Haftung durch die Jittner Orthopadie KG in Schadensfallen eingeschrankt und
kann gegebenenfalls ganz entfallen. Unsere Haftung erstreckt sich ausschlieBlich auf
das Produkt in der von uns abgegebenen Form. Sie erstreckt sich nur auf Leistungen,
die von der Juttner Orthopadie KG vorgenommen wurden.

Wird die Orthese in der Wachstumsphase eingesetzt, muss sie an die sich verandernde
Korperform angepasst werden. Da das Wachstum jedoch haufig schubweise verlauft
und sich nicht an den Kontrollintervallen orientiert, sollten Sie selbst regelmaRig eine
kritische Passformkontrolle durchfiihren.

Entsorgung und Umweltschutz

Im Sinne unserer Aktivitaten flir den Umweltschutz bitten wir Sie, Ihre Orthese zur Ent-
sorgung bei der Juttner Orthopadie KG abzugeben.

Gern stehen wir lhnen fiir lhre Fragen zur Verfiigung

Jittner Orthopadie KG
Zentrale

Im Flarchen s a

Tel. (0 36 01) 46 18-0
Fax (0 36 01) 46 18-32
info@juettner.de
www.juettner.de

Stand: 04.06.2021
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